供氧系统专用吸氧管参数要求

可自动调节氧气流量大小。

严格控制吸入氧量，合理纠正缺氧状态、保障吸氧安全。

既可用于氧疗，也可用于雾化，两种模式可以自由切换。

4.监测流量范围：不低于1L/min-10L/min。
